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Teave kliendile
Monitor/defibrillaator Philips Efficia DFM100

Monitor/defibrillaator Efficia DFM100
Aku madala laetuse valehoiatus

Lugupeetud seadme Efficia DFM100 kasutaja

Philips on tuvastanud, et defibrillaator/monitor 866199 Efficia DFM 100 v&ib edastada aku madala laetuse
valehoiatuse, mida pShjustab aku sisestamise voi eemaldamise ajal tekkiv pingevool. Juhul kui kasutaja
usub, et seadme DFM 100 aku on ebapiisavalt laetud, v&ib see valehoiatus pShjustada ravi viivitust vai ravi
mitteosutamist. Selle tdrkega seade ei saa ka oma akut laadida.

Philips palub klientidel kontrollida ja veenduda, et aku laetuse néidik ja aku olekuindikaator ekraanil niitaks
pdrast aku sisestamist korrektselt tdis akut. Kliendid peaks samuti veenduma, et kasutuseks valmisoleku
indikaator nditaks pdrast aku sisestamist, et tiihjenenud akut laetakse. Mis tahes vajalikud seadme
parandustoimingud tehakse tdrkele vastava dokumendi FCO86100228 kohaste tdiendustena.

Kéesoleva teatise eesmérk on jargmine:
e kirjeldada probleemi ja toiminguid, mida saate patsientide ohu vihendamiseks rakendada;
e kirjeldada ettevotte Philips kavandatud meetmeid probleemi lahendamiseks.

See dokument sisaldab olulist teavet tuvastatud seadmete parandamise kohta

Vaadake jargmine teave ldbi koos kdigi tédtajatega, kes peaks olema selle sisust teadlikud.

Jargmistel lehekiilgedel on toodud teave selle kohta, kuidas tuvastada kahjustatud seadmeid, ja juhised,
milliseid meetmeid rakendada. Palun jargige teate jaotist ,,KLIENDI/KASUTAJA RAKENDATAVAD
MEETMED”.

Juhul kui teil on selle teate kohta kiisimusi v&i vajate tdiendavat teavet vdi tuge, votke ihendust ettevtte
Philips kohaliku esindajaga Meditsiinigrupp AS, Parnu mnt 499, Laagri, 76401, Tel. 4372 6140 843.

Lugupidamisega,

Tanya DeSchmidt Li Ping

Direktor, kvaliteediosakond Kvaliteedi ja regulatsiooni
vanemhaldur

Erakorraline ravi ja elustamine Jélgimine ja analiilis

ning erakorraline ravi ja elustamine
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KAHJUSTATUD Toode: koik defibrillaatorid/monitorid Philips Efficia (mudeli number

TOOTED 866199), mis on toodetud enne 30. mirtsi 2020.

Majutatud riigid: tilemaailmselt, vilja arvatud USA ja Kanada

PROBLEEMI Philips on tuvastanud, et defibrillaator/monitor 866199 Efficia DFM100

KIRJELDUS vOib edastada aku madala laetuse valehoiatuse, mida p&hjustab aku
sisestamise v3i eemaldamise ajal tekkiv pingevool.

KAASNEV OHT See valehoiatus voib pdhjustada ravi viivitust v&i ravi mitteosutamist, Kui
kasutaja usub, et seadme DFM100 aku on ebapiisavalt laetud. Selle torkega
seade ei saa ka oma akut laadida.

KUIDAS Ettevotte Philips seadme Efficia DFM100 mudeli number on triikitud

KAHJUSTATUD seadme pdhjal olevale tootesildile

TOOTEID

TUVASTADA .. i .

8665199 Service# 866199

\

TR T
A03B01B02X00C1C12C13C14C15C08
SN | CN32500001
R

[OPT KEY] DFACA3 2013-10
AR U ]
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KLIENDI/KASUTAJA
RAKENDATAVAD
MEETMED

Philips palub klientidel kontrollida ja veenduda, et aku laetuse niidik ja aku
olekuindikaator ekraanil niitaks pérast aku sisestamist korrektselt tiis akut.
Jargige kasutusjuhendi kohaselt alltoodud suuniseid jargmiste véirtuste
kontrollimiseks.

1. samm: kontrollige aku laetuse niidikut

Liitiumioonaku laetuse kontrollimiseks juhul, kui see pole seadmesse
Efficia DFM100 paigaldatud, vajutage aku kontaktide suhtes vastaspoolses
otsas asuvale aku lactuse néidikule. Iga pidevalt pdlev sinine tuli tdhistab
ligikaudu 20-protsendilist laetust. Nupust kaugeimal asuv vilkuv sinine tuli
tdhistab, et aku on seadme elektriimpulsi edastamiseks liiga tiihi ning et
seda tuleb enne kasutamist laadida.

Vajutage i 3
b | —»l eeee

2. samm: kontrollige aku olekut

Toiteindikaatorid asuvad seadme Efficia DFM100 esipaneeli paremas
Ulanurgas. Juhul kui aku on paigaldatud, téhistab aku ikoon praegust
lactuse taset.

Aku olek
Adult EmT N 7 75 Jan 2011 10:25
>=25Kg Jones, Tany - -

28 Alarms Off

Aku laetuse tase:

Aku puudub  Akumadal  Laetustase Laetustase Laetustase 2 Laetustase
laetustase* < 40% 240% —<65% =65% —< 90% 90%

Lisaks peavad kasutajad veenduma, et kasutuseks valmisoleku indikaatoril
ei oleks vilkuvat punast X-i koos perioodilise helisignaaliga.

3. samm: kontrollige kasutuseks valmisoleku indikaatorit

Kasutuseks valmisoleku indikaator asub seadme esikiilje paremas tileosas.
See tihistab raviedastusfunktsioonide olekut, kasutades jargmisi
parameetreid:
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KLIENDUKASUTAJA
RAKENDATAVAD
MEETMED

(jiitk)

Vilkuv liivakell \
‘ Tihistab, et seadme elektridoki, stimulatsiooni
ja EKG funktsioonid on kasutusvalmis. Aku

laetustase on seadme kasutamiseks piisav.

Vilkuv punane ,,X*
koos perioodilise
helisignaaliga

T#histab {iht kahest:

» aku madal laetustase ning akut ei laeta;

ainult vahelduvvooluvargu toitel.

Téhistab aku madalat laetustaset, kuid akut
lactakse. Seadet saab kasutada, kuid selle
kasutusaeg akutoitel on piiratud.

Vilkuv punane ,,X* ilma
perioodilise
helisignaalita

\x )| = akut pole paigaldatud ning seade tootab

Pidev punane ,,X* koos
perioodilise
helisignaaliga

Tahistab, et on tuvastatud kriitiline tdrge, mis
vaib takistada defibrillatsioonravi voi
stimulatsiooni edastamist voi EKG
registreerimist.

| X

Pidev punane ,,X* ilma
perioodilise
helisignaalita

Téhistab, et seadmel puudub toide vdi seadet
ei saa sisse liilitada. Juhul kui indikaatoril
kuvatakse pérast toite taastamist uuesti vilkuv
must liivakella siimbol, on seade
kasutusvalmis.

X

Seadme kasutamine on ohutu ning selle kasutamist voib jitkata, kui
tilaltoodud niidikud on Giged.

Juhul kui tuvastate seadme, mille ndidikud on valed, kdrvaldage seade
kasutuselt ning vdtke hoolduse taotlemiseks iihendust ettevdttega Philips.
Mis tahes vajalikud seadme parandustoimingud tehakse tdrkele vastava
dokumendi FCO86100228 kohaste tdiendustena tasuta.

Teatise kittesaamise kinnitamiseks tditke kliendi vastusevorm ja saatke see
jargmisele aadressile: service@meditsiinigrupp.ee

PHILIPSI Mis tahes vajalikud seadme parandustoimingud tehakse tdrkele vastava
PLANEERITUD dokumendi FCO86100228 kohaste tdiendustena tasuta.

TEGEVUSED

LISATEAVE JA TUGI | Selle teatise kohta lisateabe ja abi saamiseks votke {ihendust ettevotte Philips

kohaliku esindajaga Meditsiinigrupp AS, Pérnu mnt 499, Laagri, 76401, Tel.
+372 6140 843.
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Kliendi vastus teatisele CIL86100225A

Kliendi ID:

Kontaktisiku nimi:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

Asutuse nimi:

Ténav

Linn, maakond,
sihtnumber:

Riik:

KLIENDI KINNITUS

Kinnitan, et personal, kes v&ib kasutada seadet Efficia DFM100, on kliendi teatise CIL86100225A on kiitte saanud,
selle ldbi lugenud ning sellest aru saanud.

Allkiri: Kuupéev:

Tagastage tdidetud vorm vdimalikult kiiresti, kasutades iihte allpool toodud meetoditest.

1. Saatke tdidetud ja allkirjastatud vorm e-postiga aadressile service@meditsiinigrupp.ee

2. Saatke tdidetud ja allkirjastatud vorm faksiga < faks puudub.
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